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В статье описано применение моделирования в измерениях и измерительном контроле, 
что можно рассматривать как «метрологическое моделирование» объектов контроля, 
операций измерений и измерительного контроля, а также методик измерительного 
контроля в целом. Метрологическое моделирование позволяет оценивать погрешности 
проектируемых методик выполнения измерений и оптимизировать методики измери-
тельного контроля на этапе их проектирования. 
 
 
Несмотря на исключительно важную роль 
моделирования в измерениях и измерительном 
контроле понятие «метрологическое модели-
рование» пока широкого применения в метро-
логии не нашло. Моделирование методики вы-
полнения измерений (МВИ) в ряде случаев 
является единственно возможным путем оце-
нивания погрешности измерений, что необхо-
димо при проектировании МВИ, при сопостав-
лении конкурирующих МВИ, при проведении 
метрологической экспертизы и в некоторых 
других случаях. 
Для разработки методики выполнения из-
мерений необходимо создать модели объекта 
измерений, контролируемого параметра, пред-
ставленного физической величиной, средств 
измерений, а также воздействия влияющих ве-
личин (условий измерений) на результаты вы-
полнения измерений. В определенных случаях 
можно моделировать некоторые действия опе-
ратора.  
В контексте поставленной задачи прове-
дём исследование вопросов метрологического 
моделирования, базируясь на следующих ис-
ходных положениях: 
 качество объекта измерений опреде-
ляется бесконечным множеством физических 
величин, среди которых находятся измеряемые 
параметры; 
 каждый из параметров воспроизво-
дится на объекте однократно (масса, объем 
детали и т.п.) либо бесконечное множество раз 
(твердость поверхности, площадь сечения, тол-
щина детали, высота ступени и др.); 
 практически любой из номинально 
одинаковых геометрических параметров объ-
екта воспроизводится бесконечное множество 
раз; 
 все измерения геометрических пара-
метров изделий являются координатными;  
 сфера координатного контроля гео-
метрических параметров изделий охватывает 
измерения размеров (линейных и угловых), 
отклонений формы и расположения поверх-
ностей (профилей), параметров их волнистости 
и шероховатости. 
Разработку методики выполнения измере-
ний начинают с создания модели объекта из-
мерений.  
Метрологическая модель объекта изме-
рения есть упрощенный образ рассматривае-
мого объекта, используемый при разработке и 
практическом применении методики выполне-
ния измерений определённого параметра объ-
екта, например, геометрического. Метрологи-
ческая модель объекта измерения может быть 
представлена в той или форме, например, в 
виде вербального описания, графического 
изображения, ансамбля аналитических выра-
жений и пр. «Метрологическая модель объекта 
измерения» – чрезвычайно сложное и много-
гранное понятие.  
Поэтому построить общую классифика-
цию таких моделей, охватывающую все клас-
сификационные признаки (критерии классифи-
кации), практически невозможно. 
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Рисунок 1 – Классификация метрологических моделей объекта контроля по назначению 
 
 
Более рационально использовать диффе-
ренцированный подход, базирующийся на по-
строении частных классификаций с использо-
ванием отдельных, наиболее важных классифи-
кационных признаков, необходимость исполь-
зования которых может возникать в ходе реше-
ния различных измерительных задач (включая 
проектирование и практическое применение 
методик выполнения измерений параметров 
объектов).  
Одна из важнейших классификаций метро-
логических моделей по их назначению пред-
ставлена на рисунке 1. 
Проектирование любой МВИ должно на-
чинаться с определения, каким должен быть 
контролируемый объект для реализации его 
функционального назначения. Это достигается 
за счёт использования метрологических моде-
лей рассматриваемого объекта, характеризую-
щих его с концептуальных позиций (концепту-
альные модели).  
К таким моделям можно отнести идеаль-
ную модель и нормативную модель объекта 
контроля. Под идеальной метрологической мо-
делью контролируемого объекта подразумева-
ется идеализированный образ (описание, пред-
ставление) объекта, который отражает все его 
особенности, принципиальные с точки зрения 
решаемой измерительной задачи, при условии 
абстрагирования от искажений, свойственных 
реальному объекту и неизбежных при его 
физическом воспроизведении или практичес-
кой реализации. Идеальная метрологическая 
модель любого объекта всегда строится по од-
нозначно определённым (например, номиналь-
ным) параметрам.  
Использование идеальной метрологиче-
ской модели объекта контроля при проектиро-
вании МВИ геометрического параметра позво-
ляет выработать некоторую общую стратегию 
или концепцию измерения заданного параметра 
рассматриваемого объекта, поэтому такая мет-
рологическая модель объекта является концеп-
туальной. Выработка общей стратегии или 
концепции измерения при этом может вклю-
чать, например, такие действия, как определе-
ние формы чувствительного элемента измери-
тельного наконечника, определение видов и 
диапазонов измерительных и вспомогательных 
перемещений и пр. 
В практике контроля геометрических па-
раметров изделий машиностроения всегда при-
ходится иметь дело с искусственно созданными 
объектами, которые отличаются от идеальных. 
Для каждого такого объекта, исходя из его 
функционального назначения, в любом случае 
можно определить некоторые допускаемые его 
отличия от идеального объекта. Таким образом, 
нормативную модель объекта можно тракто-
вать как заданную тем или иным образом об-
ласть существования годных объектов со всеми 
допустимыми отклонениями их параметров. 
Использование такой модели на этапе проекти-
рования МВИ обеспечивает возможность обос-
нованного назначения допустимых погрешно-
стей измерений контролируемых параметров 
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объекта. На завершающем этапе реализации 
процесса контроля нормативная модель кон-
тролируемого объекта используется для опре-
деления его годности путём сопоставления с 
ней экспериментальной модели заданного объ-
екта, полученной в результате решения постав-
ленной измерительной задачи. 
Важное значение при решении любой из-
мерительной задачи имеют метрологические 
модели контролируемого объекта, характери-
зующие его с учетом искажений, неизбежных 
при физическом воспроизведении или практи-
ческой реализации. 
Эта группа моделей объединяет две разно-
видности реалистических моделей: анали-
тическую и экспериментальную. Эти модели 
должны отражать принципиальные с точки 
зрения решаемой измерительной задачи осо-
бенности реального объекта измерения с иска-
жениями по отношению к идеальной модели. 
При этом реалистическая аналитическая 
модель контролируемого объекта строится на 
основе анализа некоторой априорной информа-
ции как о самом объекте, так и о технологиче-
ском процессе его изготовления.  
Такой анализ должен быть направлен на 
выявление возможных характерных искажений 
рассматриваемого объекта при его изготовле-
нии, что позволяет оптимизировать МВИ в 
процессе проектирования.  
Для проведения анализа предлагается ис-
пользовать данные различных информацион-
ных источников (справочников, описаний тех-
нологических процессов, научно-технических 
журналов и др.).  
При этом не исключается возможность 
статистического исследования технологиче-
ского процесса изготовления объектов кон-
троля. Получаемую таким образом реалистиче-
скую аналитическую модель контролируемого 
объекта принимают за основу для проектиро-
вания наиболее эффективной МВИ.  
Принятый за основу первоначальный вари-
ант такой модели и соответствующий ей проект 
МВИ в дальнейшем могут уточняться с учётом 
результатов практического применения МВИ. 
Конечной целью этого процесса является раз-
работка наиболее эффективной МВИ, обеспе-
чивающей возможность воспроизводить      
экспериментальные модели контролируемых 
объектов, адекватно заменяющие реальные 
объекты измерений в рамках решаемой измери-
тельной задачи.  
Экспериментальная модель может счи-
таться адекватно заменяющей реальный объект 
измерений в том случае, если методическая по-
грешность из-за идеализации объекта измере-
ний будет пренебрежимо малой, по сравнению 
с доминирующей составляющей погрешности 
измерений, например, с инструментальной. В 
противном случае методическую погрешность 
следует оценить и учитывать ее оценку при 
комплексировании составляющих погрешности 
измерений. 
На основании проведенного анализа раз-
личных метрологических моделей объектов 
контроля, классифицированных по функцио-
нальному назначению, общий порядок их ис-
пользования  при разработке и практическом 
использовании МВИ можно графически интер-
претировать с помощью схемы, представлен-
ной на рисунке 2. 
Как следует из проведенного выше ана-
лиза, одной из ключевых задач, которые при-
ходится решать в ходе разработки любой МВИ, 
является задача оценивания адекватности вос-
производимых с помощью данной МВИ экспе-
риментальных моделей реальным объектам из-
мерений. Поэтому в контексте проводимого 
исследования весьма важное значение имеет 
построение системы классификации экспери-
ментальных моделей контролируемых объек-
тов.  
Целью классификации экспериментальных 
моделей объектов координатного контроля яв-
ляется повышение эффективности исследова-
ния методических погрешностей измерений, 
возникающих из-за отличия принятой за основу 
модели реального объекта измерения самому 
объекту. При построении такой классификации 
будем рассматривать окончательно оформлен-
ные экспериментальные модели реальных объ-
ектов измерений, используемые на завершаю-
щем этапе процедуры измерительного контроля 
для непосредственного определения по ним 
искомых геометрических параметров контро-
лируемых объектов. 
Очевидным и наиболее важным с точки 
зрения проводимого исследования критерием 
классификации, или классификационным при-
знаком, экспериментальных моделей объектов 
контроля является тип или характер измери-
тельной информации о контролируемой по-
верхности или профиле, на основании которой 
определяются искомые их геометрические па-
раметры (размеры, отклонения формы, распо-
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ложения и пр.). Такой классификационный 
признак по-другому можно назвать видом из-
меренной поверхности (профиля) и он, по сути, 
позволяет  классифицировать рассматриваемый 
класс метрологических моделей по их содер-
жанию. 
По данному классификационному при-
знаку, или критерию классификации, экспери-
ментальные модели контролируемых объектов 
подразделяются на дискретные, аналоговые, 
аналогово-дискретные и дискретно-анало-
говые. 
При этом дискретную модель контроли-
руемого элемента объекта контроля получают в 
виде массива измеренных координат ограни-
ченного количества контрольных точек, харак-
терным образом расположенных на поверхно-
сти (профиле). Произведя необходимую обра-
ботку полученных результатов измерения, 
находят искомое значение контролируемого 
геометрического параметра объекта.  
Аналогово-дискретные модели объектов 
контроля получаются на основе использования 
ряда автоматизированных средств измерения. 
Особенность таких средств состоит в том, что 
они позволяют осуществлять непрерывное из-
мерение отклонений точек и представлять из-
мерительную информацию в виде непрерывных 
кривых, характеризующих реальную форму 
профилей контролируемой поверхности. 
 
 
Рисунок 2 – Использование метрологических моделей объекта контроля  
в ходе разработки МВИ и при измерении параметров 
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Совокупность такого рода кривых, отно-
сящихся к различным нормальным сечениям 
реальной поверхности, и определяет измерен-
ную поверхность, которая в данном случае  
может считаться аналогово-дискретной (опи-
сывается рядом дискретно расположенных ана-
логовых профилей).  
При дальнейшей обработке такой исход-
ной измерительной информации с целью 
нахождения искомого значения контролируе-
мого геометрического параметра реальной по-
верхности, ее измеренные аналоговые профили 
подвергаются вторичной дискретизации. В рас-
чет принимаются отклонения отдельных   точек 
профилей, располагающихся на записанных 
кривых с определенным шагом.  
В итоге такой операции аналогово-дис-
кретная измеренная поверхность  преобразу-
ется в некоторую дискретную модель реальной 
поверхности, т.е. опять же  приходят к дис-
кретной конечной  реализации эксперимен-
тальной модели. 
Аналоговые экспериментальные модели 
объектов контроля воспроизводятся, например, 
с помощью оптических приборов, основанных 
на явлении интерференции света.   
Такого типа приборы позволяют получить 
полную информацию о рельефе контролируе-
мой поверхности.  Генерируемая ими интерфе-
ренционная картина представляет собой анало-
говую модель реальной  поверхности, в данном 
случае можно говорить о получении при таких 
измерениях аналоговых измеренных поверхно-
стей.  
 Отличительной особенностью получения 
дискретно-аналоговых экспериментальных 
моделей является использование аналоговых 
моделей поверхностей, аппроксимирующих 
реальные поверхности объектов, аналитически 
воспроизводимых по результатам измерения 
отклонений минимально необходимого, но до-
статочного количества контрольных точек. Ис-
ходя из этого, можно утверждать, что первич-
ные измеренные поверхности, получаемые на 
начальном этапе реализации этих моделей, бу-
дут дискретными.  
В процессе дальнейшей обработки такой 
исходной измерительной информации дискрет-
ные модели аналитически преобразуются в 
аналоговые модели аппроксимирующих по-
верхностей, адекватно заменяющих реальные 
поверхности при оценке их искомых геометри-
ческих параметров. Можно сделать вывод, что 
воспроизводимые таким образом эксперимен-
тальные модели объектов по своей сути напря-
мую нельзя отнести ни к одной из рассмотрен-
ных выше классификационных групп. Исходя 
из принципов реализации этих моделей, можно 
говорить о том, что они образуют самостоя-
тельную группу дискретно-аналоговых моде-
лей. 
Создание модели контролируемого пара-
метра объекта измерений, представленного фи-
зической величиной, начинают с идентифика-
ции величины (например, длина, которая под-
ходит для всех линейных размеров, отклонений 
формы или/и расположения поверхностей, 
высотных и шаговых параметров шероховато-
сти). Далее определяют вид параметра: охваты-
вающий размер (отверстие); охватываемый 
размер (вал); размер, не относящийся ни к 
охватывающим, ни к охватываемым (высота 
ступеньки, глубина глухого отверстия, межосе-
вое расстояние, отклонение формы или/и рас-
положения поверхностей и др.).  
На основании этой классификации в рам-
ках принятой концепции измерения опреде-
ляют конфигурацию и направление рабочих 
перемещений чувствительных элементов 
средств измерений, их конструкции и размеры 
с учётом формы контролируемого элемента 
объекта и его инструментальной доступности.  
Решение таких задач позволяет ответить на 
вопросы о возможности использования стан-
дартизованных СИ, имеющихся нестандартных 
СИ, либо о необходимости проектировать но-
вые нестандартные СИ. 
Этот элемент анализа приводит к созданию 
моделей средств измерений, которые планиру-
ется использовать в разрабатываемых МВИ. 
При намечаемом использовании стандартных 
или унифицированных СИ можно оценить 
ожидаемые значения инструментальных со-
ставляющих погрешности измерений.  
В случае необходимости разработки не-
стандартных СИ устанавливают их допустимые 
погрешности, которые затем включают в тех-
ническое задание на проектирование нестан-
дартных СИ. 
Моделирование воздействия условий из-
мерений на результаты выполнения измерений 
начинают с анализа влияющих величин. Выяв-
ляют величины, влияющие на измеряемый объ-
ект (изменяющие контролируемый параметр 
объекта), влияющие на применяемые СИ (из-
меняющие расположение элементов СИ или 
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иным образом искажающие преобразуемый 
сигнал измерительной информации), а также 
влияющие на измеряемый объект и применяе-
мые СИ одновременно. Затем определяют ха-
рактер воздействия влияющих величин на    
результаты измерений и, двигаясь обратным 
путем, нормируют нормальные области значе-
ний влияющих величин так, чтобы вносимые 
из-за их воздействий составляющие погрешно-
сти измерений были пренебрежимо малыми по 
сравнению с инструментальной составляющей 
погрешности.  
В случае если можно ожидать выхода вли-
яющих величин за нормальные области значе-
ний, следует назначить рабочие области значе-
ний одной или нескольких влияющих величин, 
оценить возникающие при выходе за нормаль-
ные области значений составляющие погреш-
ности измерений и учитывать их значения при 
комплексировании всех составляющих. 
Моделирование действий оператора пред-
почтительно исследовать экспериментально. 
Моделирование отсчитывания результата с 
устройства отображения информации СИ с 
аналоговым выходом широко описано в метро-
логической литературе и сводится к оценке ре-
зультатов при отсчитывании с округлением или 
с интерполированием.  
Выводы 
 
1. Проектирование методик выполнения 
измерений и методик измерительного контроля 
невозможно без создания и использования мет-
рологических моделей средств измерений и 
контролируемых объектов. 
2. Предложенные в настоящей работе до-
пущения и/или исходные положения обеспечи-
вают возможность создания адекватных метро-
логических моделей объектов при контроле их 
геометрических параметров. 
3. На основе проведенного анализа пред-
ложены два вида реалистических моделей (ана-
литическая и экспериментальная), необходи-
мые для получения оценки методической      
составляющей погрешности измерений в про-
цессе проектирования МВИ. Предложены 
также критерии адекватности моделей, которые 
позволяют оптимизировать МВИ на стадии её 
разработки. 
4. Особое значение при контроле геомет-
рических параметров объекта приобретают 
разновидности реалистических моделей (дис-
кретные, аналоговые, аналогово-дискретные и 
дискретно-аналоговые), позволяющие с доста-
точной строгостью оценивать методические 
составляющие погрешности измерений на ста-
дии проектирования МВИ.  
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